X PREFEITURA MUNICIPAL %:] SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
i -7 DE BELO HORIZONTE

DECISAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PREGAO N° 079/2022
PROCESSO N° 04.000.597.22.04
LOTES N°01, 02, 03, 04 e 05

RECORRENTES: INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAGAO LONDRINENSE LTDA e OLIMPIO
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES

RECORRIDAS: BUNKER COMERCIAL LTDA, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E
ASSISTENCIA e PREGWEB LTDA

Trata-se de Decis@o dos Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes INDREL —
INDUSTRIA DE REFRIGERAGAO LONDRINENSE LTDA inscrita no CNPJ n® 78.589.504/0001-86 e
OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ n° 33.583.026/0001-69, em
face da decis&@o que declarou as licitantes BUNKER COMERCIAL LTDA, vencedora dos lotes 02 e 04,
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA, vencedora dos lote 03 e PREGWEB
LTDA, vencedora dos lotes 01 e Oa;do Prega@o n°® 079/2022, cujo objeto & aquisicdo de camaras frias
para armazenamento e conservagéo de medicamentos imunobiolégicos e termolabeis.

1. DOS FATOS

A SMSA publicou Edital cujo objeto & aquisigdo de camaras frias para armazenamento e
conservagao de medicamentos imunobiol6gicos e termolabeis. A fase interna do certame obedeceu aos
requisitos da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Municipal n°® 10.710/2001 e Decretos Municipais n°
12.436/2006, n° 17.317/2020 e 15.133/2013, tendo sido elaborado o Termo de Referéncia, realizada
pesquisa de mercado para obtengéo de prego estimado para a contratagéo e analise e aprovagéo do
edital pela Procuradoria Geral do Municipio - PGM.

A sessdo publica de abertura do Pregdo ocorreu no dia 31/10/2022. Tendo as empresas
BUNKER COMERCIAL LTDA, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA e
PREGWEB LTDA restado classificas por apresentar a melhor proposta de precos para os lotes.

Apos analise da proposta e documentagao técnica pela Geréncia de Contratagées de Servicos
Gerais e Engenharia — GCOSE, fls. 562/563, e documentag&o de regularidade juridica, fiscal, trabalhista
e qualificagdo econdmico financeira, conforme especificagdes previstas no ato convocatério, as licitantes
foram declaradas vencedora do certame em 28/11/2022.

Aberto o prazo para intengdo de recurso as empresas INDREL - INDUSTRIA DE
REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA e OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
apresentaram sua manifestacéo de recorrer.
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Eg:] SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2, DA TEMPESTIVIDADE

Finalizada a etapa de lances, tendo sido declaradas as vencedoras dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05,
em 28/11/2022, foi dada ciéncia aos interessados dos prazos estabelecidos para manifestagdo de
recurso e apresentagdo das razdes conforme disposto no item 16 do Edital, fils. 6118/615.

As licitantes INDREL — INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA e OLIMPIO
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, ora Recorrentes, manifestaram intengao de recurso no
sistema do licitacoes-e.com.br, apresentando as razdes de recurso em 05/12/2022, portanto tempestivas.

As licitantes, BUNKER COMERCIAL LTDA, BIOQUALI EQUIPAMENTQOS CIENTIFICOS E
ASSISTENCIA e PREGWEB LTDA, ora recorridas n&o apresentaram contrarrazdes.

3. DOS RECURSOS

3.1- LICITANTE INDREL — INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA- LOTES 02 E
04

Alega a Recorrente licitantes INDREL — INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE
LTDA apresentou recurso, fls.585/605, em fase da decisdo da Pregoeira que declarou a licitante
BUNKER COMERCIAL LTDA vencedora dos lotes 02 e 04, alegando que nao foram atendidas as
especificagdes técnicas do objeto descritas no edital, nos seguintes termos:

1. DO NAO ATENDIMENTO A DADOS CRIPTOGRAFADOS DE MEMORIA, INCLUSO
SOFTWARE PARA LEITURA DOS DADOS EXPORTADOS E GERACAO DE
RELATORIOS EM FORMATO EM PDF COM IDENTIFICAGAO DO NUMERO DE
SERIE E USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO RELATORIO GRAFICO DAS
TEMPERATURAS DETALHADAS; A EXPORTACAO DE DADOS DO EQUIPAMENTO
BUNKER E EM TXT, OU SEJA, PODE SER EDITADO OU ADULTERADO.

Como é possivel perceber, no “MANUAL DO EQUIPAMENTOQ" que consta disponivel
no site da fabricante, a mesma informa que seus relatérios sao exportados em exterséo
Ixt, OU SEJA, PODEM SER ADULTERADQS, indo contra as regras de seguranca da
RDC 302/2005 e do que e solicitado no presente edital. Além disso, os relatorios do
equipamento NAO ATENDEM AO ITEM IDENTIFICACAO DO NUMERO DE SERIEE
USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO RELATORIO GRAFICO DAS
TEMPERATURAS DETALHADAS, com isso, trata sobre a falta de seguranca das
informagdes e dados armazenados, visto que, deliberadamente, qualquer relatério
pode ser utilizado, ndo permmitindo a rastreabilidade e confiabilidade dos dados,
perdendo o histérico de seguranga, como exigido em edital.

|+ Dados criptografados de memoria, incluso Software para leitura dos dados exportados ¢ geragdo de
i relatorios em formatado em PDF com identificacio do nimere de série ¢ usudrio do equipamento. gerando
'l relatorio grifico das temperaturas detalhadas;

PAGINA 64 — TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

PAGINA 64 - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL PAGINA 30 — MANUAL
TECNICO CAMARA REFRIGERADORA — ITEM 9.2.4 BAIXANDO OS DADOS PARA
PEN-DRIVE
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2. DO NAO ATENDIMENTO A ESPECIFICAGAO TECNICA DO EDITAL -
SISTEMA DE MEMORIA REALIZA A GRAVAGAO DE DADOS DE FORMA MANUAL E
PONTUAL, PODENDO SER DESATIVADA, NAO MANTENDO A SEGURANCA DOS
DADOS NECESSARIAS DE ACORDO COM AS REGRAS DA ANVISA.

Em relagdo a esta grave divergéncia, cumpre-nos apontar a esta administragdo que o
equipamento, por ora ofertado, ndo possui todos os padries necesséarios de seguranga,
pois o equipamento possui um botdo dispositivo que permite ndo gravar as informagées na
memoénia do equipamento, o que ndo é permitido pela Anvisa e suas RDC’s, as quais devem
ser seguidas por esta administragdo para aceitagdo do equipamento.

b} Programa CHART Full 2019 com licenca vitalica para gerar os graficos e

relatonos

Salve todos os arquivos em alguma pasta em seu computador e formate este pen
dnve. pois, nele, so devem conlter as informagdes de extragdo Caso haja algum arquivo que
nao seja compativel, a extracdo nio sera feita cometamente

Um botdo de liga'deshiga & acessivel na parte frontal abaixo
da porta USB (imagem 10). Mantenha ela SEMPRE ligada (indicada
pelo LED aceso) para que o Data Logger fique ligado e os registros
sejam salvos Caso ela esleja na posigio de desligado (indicada pelo
LED apagado) o Data Logger é incapaz de armazenar as
informacgdes.

Feito 1550, insira o pendnve na entrada USE e aguarde até

mniciar o som do Bip e siga as instrugdes abaixo: Imagem 10

~ Dados criplografados de meméria. incluiso Software para Jeitura dos dados exportados ¢ geracio de
relatrios em formatado em PDF com identificagdo do nimero de série e usuario do equipamento, gerando
relatorio grafico das temperaturas defalhadas;

PAGINA 64 —~ TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

PAGINA 64 - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

3. DO NAO ATENDIMENTO DE EXIBICAO  SIMULTANEA DAS
TEMPERATURAS, COM REGISTRO AUTOMATICO NA MEMORIA, SISTEMA DE
AUTOTESTE PARA TODAS AS FUNCOES E COMPRESSOR HERMETICO.

Como é possivel perceber, no “MANUAL DO EQUIPAMENTO" que consta disponivel no
site da fabricante, a mesma que possui auto teste das fungdes, no entanto, ao observar,
ndo séo todas as fungGes, tais como manutengéo preventiva, falta de bateria ou energia,
discadora, entre outros, conforme exigido em edital, o que interfere em afenir ao real
funcionamento de todos os componentes e itens de seguranga do equipamento.

» Controlador microprocessador com display TCD ou TED ¢ temperatura programinel enire 2 ¢ 8 graus; |
alarme desvio de temperatura ajustavel entre 2 ¢ 8 graus, alarme audiovisual de temperatura alta ¢ baixa ¢ |
falta de energia; alarme de porta aberta: leitura digital de tempertura com precisio de pelo menos 0.2 graus. |
ndicacio visual de refrigeragdo, alta ¢ baixa temperatura ¢ equipamento Tlg.n!n; tecly para programagio ¢ |
leitura do ponto de controle e da programaglo; tecla par imbir som do alarme ¢ recurso para teste do sistema

de alarme em condigdes adversas minimas de alta'e baixa temperatura programaveis: sistema de leitura

rapida e direta em display iluminado e apresentagio constante ¢ stmultanea das temperatizas: atuais, nuinima |
registrada ¢ maxima registrada, memona ¢ registro das temperaturas de masimo ¢ minimo

~ Relrigeragio: compressor hermetico de prande durbilidade para trabalhoscontinuos. unidade selada com
baixo consumo, silencioso, isenta de vibragdes ¢ ecologicamente correta (livre de CFC, pis R134A)

- Auto teste para todas as fungoes, sistemia de seguranga de funcionamento, capacidade de manutengio
| de temperatura no caso de falta de energia elétrica;

PAGINA 64 — TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
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[g:] SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

sistema de auto teste de alarmes;

sistema de auto check das fungdes: consiste num sistema de seguranga que
permite testar lodos os sensores com simulagiio que eleva e abaixa a lemperatura do

equipamento de forma a forgar a atuagdo dos alarmes de temperaturas maximas e minimas
programadas;

PAGINA 16 — MANUAL TECNICO CAMARA REFRIGERADORA

PAGINA 64 - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL PAGINA 16 - MANUAL TECNICO
CAMARA REFRIGERADORA

sistema de auto teste de alarmes;

sistema de auto check das fungées: consiste num sistema de seguranga que
permite testar lodos os sensores com simulagdo que eleva e abaixa a temperatura do

equipamento de forma a forgar a atuagdo dos alarmes de lemperaturas maximas e minimas
programadas;

PAGINA 16 — MANUAL TECNICO CAMARA REFRIGERADORA

4 DO NAO ATENDIMENTO A ESPECIFICAGAO TECNICA DO EDITAL - ALARME
AUDIOVISUAL PARA FALTA DE ENERGIA, PODENDO SER DESATIVADA
DELIBERADAMENTE POR QUALQUER USUARIO OU PESSOA PROXIMA AO
EQUIPAMENTO, NAO MANTENDO A SEGURANGA DO AVISO AOS USUARIOS EM
CASO DE FALTA DE ENERGIA.

Em relagdo a mais esta grave divergéncia, similar ao ja apontado quanto a falta de
seguranga do equipamento ofertado, que ndo possui seguranga quanto aos dados
armazenados, cumpre-nos apontar a esta administragdo que o equipamento, por ora
ofertado, ndo possui todos os padrbes necessdrios de seguranga, pois o equipamento
possui um botéo dispositivo que permite ndo acionar o alarme de falta de energia, além
disso, demonstra em seu manual como este dispositivo de seguranga imprescindivel para
a seguranga dos itens anmazenados para qualquer usuério, descumprindo mais este item
do edital, as quais devem ser seguidas por esta administragdo para aceitagdo do
equipamento.

Como é possivel perceber abaixo, o alarme de falta de energia, além de ser tratado como
um item OPCIONAL, existe uma chave seletora para que este funcione, o qual em seu
manual a fabricante menciona que: “Caso ndo queira utilizar este recurso, basta seguir as
instrugdes na eliqueta para ligar ou desligar o dispositivo.”, e complementa que, para
funcionar o dispositivo de seguranga alarme de falta de energia, condiciona ao dispositivo
estar devidamente ajustado, conforme segue: “Caso ocorra uma falta de energia e o
dispositivo estiver devidamente ajustado, o responsével pelo equipamento deveré tomar as
providéncias cabiveis afim de ndo prejudicar o matenal utilizado no interior da Cadmara de
Conservagdo.”

alarme desvio de temperatura ajustavel entre’2 ¢ 8 graus. alanme atdiovisual dé lemperatura alta ¢ baixa e
falta de energia; alarme de porta aberta; leitura digital de temperatura com precisio de pelo menos 0,2 graus;
fedlamala silimial do palelqanaal alte 4 helos Sommm ametiins o smmsimarmsamte Haada: soals mams e e =l

PAGINA 65 — TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
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7. ALARME FALTA DE ENERGIA (OPCIONAL)

Sua camara, também, conta com um recurso sonore e wirtual para
aviso de falta de energia elética na rede Uma chave de selegdo (imagem 7)
situada na lateral supenor direita (oposto acs disjuntores) lga e deshga o
alarme sonoro em uma eventual gueda de energia do local onde a camara
estd hgada Juntamente com o ruido, um luminoso azul (iImagens 8 e 9) serd
visivel Caso ndo quera uthzar este recurso, basla sequir as instrucdes na
ebguela para hgar ou deshgar o dispostivo.

Camara energizada Camara sem energia

B

i

— e . . o«
imagem 8 Imagem §

Caso ocorra uma falla de energia e o dispositvo estiver dewidamente austado, o
responsavel pelo equipamento deverd tomar as providénaas cabivers afm de ndo
prejudicar o matenal uthzado no intenor da CAmara de Conservacio

PAGINA 24 — MANUAL TECNICO CAMARA REFRIGERADORA

Requereu a revisdo da decisdo que declarou a empresa BUNKER COMERCIAL LTDA vencedora
dos lotes 02 e 04 para declara-la desclassificada.

3.2- LICITANTE OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES- LOTES 01 E 05

A Recorrente OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES apresentou recurso,
fls.574/584, em fase da decisdo da Pregoeira que declarou a licitante PREGWEB LTDA vencedora dos
lotes 01 e 05, alegando que n&o foram atendidas as especificagdes técnicas do objeto descritas no edital,
no que diz respeito & seguranga das informagdes armazenadas nos equipamentos ofertados, marca
ELBER MODELO CVS 120, nos seguintes termos:

ILI- DA SEGURANGA DO EQUIPAMENTOS

Conforme consulta no "MANUAL DO EQUIPAMENTO” que consta disponivel no site da
fabricante, a mesma informa e orienta como apagar TODAS as InformagBes de temperatura da meméria do
equipamento, indo contra as regras de seguranga da RDC 302/2005, que retrata sobre o tema, que, com
150, trata sobre o falta de seguranca das informagBes e dados armazenados, visto que, deliberadamente,
Qualquer usudrio pode apagar todas as informagBes, impossitilitando cumprir uma das exigéneras do edital,
que ¢ o armazenamento dos registros de temperaturas, que podem ser apagadas, perdendo o histérico de

seguranga, como exigido em edital.
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PAGINA 3~ MANLAL TECNIO CAMANA REFRIGERADORA = INDICE DO MANUAL “UMPAR A MEMORIA®

14.5 Limpar a memdria

Para limpar a memona de registros de temperatura, navegue até o menu 7,
pressione ENTER e selecione a opgdo que deseja apagar utlzando as teciac
para ama e para bao. S seguida pressione ENTER pata apagar os dados,

A primeira opga0 apaga apenas o5 regqistros de maxima e mnima temperatura
e & segunda opglo apaga todos 0s registros,

PAGINA 20 — MANUAL TECNICO CAMARA REFROGERADORA — ITEM 145 LIMPAR A MEMGORA

De acordo com o “MANUAL DO EQUIPAMENTO” que consta disponivel no site da fabricante,
ensing 0s precedimentos para que se pessa, sem nenhum tipo de supervisio, apagar todos os dados de
registro do equipamento

Conforme a RDC 302/2005 ANVISA, que dispde sobre Regulamento Técnico para funcionamento
de Laboratorios Clinicos, ende serdo alocados 0s equipamentos deste presente processo licitatdno, onde
disciphna sobre todos 05 procedimentos que a ANVISA regra sobre equipamentos para laboratéro e seu
funcionamento.

Conforme observado, cabe a diregdo e 0s responsdvers técnicos, garantirem a qualidade de scus
processos internos em Laboratdrios

Logo abaixo, é detalhado as responsabilidades destes processos, dentre uma delas é, garantir 2
rastreabilidade de todos os seus processos. Como e possivel garantir, utilizanco destes equipamentos
arrematados, sendo que ndo é possivel sequer garantir a rastreabilidade dos processos de temperaturas
registradas em sua memana, ou seja, se algum usudrio vier a apagar os dados do equipamento, ndo sera
possivel retirar relatonos e acompanhamento, além de analisar algum Upo de ocorréncia com o

equipamento,
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Il - DO NAO ATENDIMENTO A DADOS CRIPTOGRAFADOS DE MEMORIA, INCLUSO SOFTWARE
PARA LEMMURA DOS DADOS EXPORTADOS E GERACAO DE RELATORIOS EM FORMATO EM PDF COM
IDENTIFICAGAO DO NUMERO DE SERIE E USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO RELATORIO GRAFICO DAS
TEMPERATURAS DETALHADAS; A EXPORTAGAO DE DADOS DO EQUIPAMENTO ELBER £ EM TXT, OU SEJA,
PODE SER EDITADO OU ADULTERADOQ.

Notariamente é possivel perceber, no “MANUAL DO EQUIPAMENTO" que consta disponivel no
site da fabnicante, a mesma informa que seus relatdrios sSo exportados em exters¥o .txt, OU SEJA, PODEM
SER ADULTERADOS, indo contra as regras de seguranga da RDC 302/2005 e do que € solicitado no prasente
edital. Vale salientar ainda, que os relatarios do equipamento NAO ATENDEM AO ITEM IDENﬂFICA(;I.O DO
NUMERO DE SERIE E USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO RELATORIO GRAFICO DAS TEMPERATURAS
DETALHADAS, com is<o, trata sobre 2 falta de seguranga das informagBes e dados armazenados, visto Gue,
deliberadamente, qualguer relatério pode ser utllizado, nio pormitindo a rastreabilidace e confiabilidade

dos cados, perdendo o historico de seguranga, como exigido em edital

| » Didos criplogralados de mensinid, ineluso Software parg deirors dos dados exponiados ¢ geragho de |
relatbrion em fomuaiado em PDF nxnnkmlnr:\ndo mimoro de ¥rie ¢ wsiitio do cquipatbento, gerandn

I fekaiionm gn&u das Wapemiurey
1
PAGINA 64 ~ TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
ELBER - S
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¢ Canecte o Pen-Dhive oo Conuwolador, a  wansfordnea  insciara
IUOIMANICAMETLL,
« Quando o conteolador imformar que o ransferdngia for conclyida remosy o
Pen-Drive

Ao fimal, o controlador tera criado um argqun o chamado T B con on dades
© Controlador nunca 2paga 03 dados do arquino, <0 wmpr actescenta os
dados po final do arquinve a cads transferéneia

PAGINA 30— MANUAL TECNICO CAMARA REFRIGERADORA — ITEM 9.2.4 BAIXANDO OS DADOS
PARA PEN-DRIVE

11 - DO NAO ATENDIMENTO A REGISTRO NA MEMORIA DOS EVENTOS DE FALHA NA MEMORIA,
TESTE DE ALARMES, ENTRE OUTROS e NAD EMITE ALERTA PARA TODOS OS EVENTOS, SO PARA FALTA DE
ENEGIA E DESVIO DE TEMPERATURA E BXIBICAO SIMULTANEA DAS TEMPERATURAS, COM REGISTRO
AUTOMATICO NA MEMORIA, SISTEMA DE AUTOTESTE PARA TODAS AS FUNGOES;

Nota-se que, no "MANUAL DO EQUIPAMERTO" que consta disponivel no site da fabricante, a
mesma informa que seus registros na memoria NAQ INCLUEM diversos itens solicitados em edital, tars como
TESTE DE ALARMES, INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA, ENTRE OUTROS e NAO EMITE ALERTA PARA TODOS
0S EVENTOS, S0 PARA FALTA DE ENEGIA E DESVIO DE TEMPERATURA, OU SEJA, POR NAO ATENDER A ESTE
ITEM, A FABRICANTE NAO CONSEGUE SE COMPROMETER A ESTE IMPORTANTE ITEM, indo contra as regras
de seguranga da RDC 302/2005 e do que ¢ solicitado no presente edital. Este itemn & importante pos,
havendo a necessidade de rastreaments para saber ¢ que ocorreu em um determinado periodo com os
nsumos, tals InformagBes seriam Imprescindivels para definir o que ocorreu com o equipamento, ¢ que
facimente ¢ possivel perceber que o equipamento da PREGWEB LTDA ndo atende ao solicitado no edital

podende trazer futures prejuizos ac erario publico
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PAGINA 11— MANUAL TECHICD CAMARA REFRIGERADORA — 2 DPCIONALS PARA TODOS 05
MODELOS - MEMORLA
Requereu a revisdo da decisdo que declarou a empresa PREGWEB LTDA vencedora dos lotes 01
e 05 para declara-la desclassificada.

3.3- LICITANTE OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES — LOTE 3

A Recorrente OLIMPIO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES apresentou recurso, fls.
606/610, em fase da decisédo da Pregoeira que declarou a licitante BIOQUALI EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS E ASSISTENCIA vencedora do lote 03, alegando que nZo foram atendidas as
especificagdes técnicas do objeto ofertado, marca BIOTECNO, especificamente os dados criptografados
que emite relatério em TXT quando o edital exige PDF, ndo possui testes de alarmes com registro do
procedimento no relatério e exibigdo simultanea das temperaturas de momento, méaxima e minima, data

e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD:

1.1 - DO NAO ATENDIMENTO A DADOS CRIPTOGRAFADOS DE MEMORIA, INCLUSO SOFTWARE PARA
LEITURA DOS DADOS EXPORTADOS E GERAGAO DE RELATORIOS EM FORMATO EM PDF COM
IDENTIFICACAO DO NUMERO DE SERIE E USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO RELATORIO GRAFICO DAS
TEMPERATURAS DETALHADAS; A EXPORTAGAO DE DADOS DO EQUIPAMENTO OFERTADO E EM TXT, OU
SEJA, PODE SER EDITADO OU ADULTERADO:

Conforme consulta, no "MANUAL DO EQUIPAMENTO” gue consta disponivel no site da
fabrnicante £ EM SEU REGISTRO ANVISA ANEXO A ESTE PROCESSO, a mesma informa que seus relatorios
sa0 exportados em extersdo txt, OU SEJA, PODEM SER ADULTERADOS, indo contra as regras de seguranga
da RDC 302/2005 e do que é solicitado no presente edital. Além disso, os relatérios do equipamento NAD
ATENDEM AO ITEM IDENTIFICACAO DO NUMERO DE SERIE E USUARIO DO EQUIPAMENTO, GERANDO
RELATORIO GRAFICO DAS TEMPERATURAS DETALHADAS, com isso, trata sobre a falta de seguranca das
informagoes e dados armazenados, visto que, deliberadamente, qualquer relatério pode ser utilizado
ndo permitindo a rastreabilidade e confiabibdade dos dados, perdendo o histérico de SERUIANGD, COMO

exigido em edital,
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PAGINA 64 - TERMO DE REFERENCIA 0O EDITAL

ILIl - DO NAO ATENDIMENTO AO NAO POSSUIR TESTES DE ALARMES COM REGISTRO DO
PROCEDIMENTO NO RELATORIO E EXIBIGAO SIMULTANEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MAXIMA E
MINIMA, DATA E HORA, CARGA DE BATERIA, DESCRITOS NO PAINEL FRONTAL EM LCD:

De acerdo com o manual do DO FABRICANTE REGISTRADO NA ANVISA que a fabricante n3o
possui O REGISTRO DO PROCEDIMENTO DE TESTES DE ALARMES E EXIBICAD SIMULTANEA DAS
TEMPERATURAS DE MOMENTO, MAXIMA E MINIMA, DATA £ HORA, CARGA DE BATERIA, DESCRITOS NO
PAINEL FRONTAL EM LCD, como exigido em edital, Tal exigéncia ¢ imprescindivel para gue possa
comprovar que os testes estdo sendo realizados e registrados, para posterior averiguagio e a exibigio
simultanea das informagdes em painel auxiliam aos usudrios a terem todas as informagdes importantes

|~ Controlador micr
| alume deswio de
falta de encrpia. a [
tndicacho visual de n'm.m,h- alts e bn'.
| leitura do ponto de controle e da program .ug.

evador com duphiy TTD ou TED @ teinper |:rJ[l‘r\P|||\.a.\lnf‘-
aj

wla I‘.ll'.n ]‘m_

b |
a par ||I bir soan do alanine © recuna para teste do sistema

| de corsd a de bestura |
| rapuda ta em duspla ca 30 ¢ sras atuass, munuma |
:r,n:r. A ¢ MmaXy nlc cistrada, memiria ¢ 1 z

|
. ' |
ndade selada com |

| = Relngeragao: compressor henmetico de grande durabyl ur
Loeas RI3AY

i
Il“!lt consumo, sikencios, isenta de vibragies ¢ eeologs

| = Auto teste para todas .nu.-\, o8, sistema de sepiranga de funcionamento, capacidade de mamitengdo
| de temperatura no caso de fala de energia eletrca:

PAGINA 64 —~ TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

Nessa vertente o principio da vinculagdo ao instrumento convocatério possui extrema relevincia
no processo licitatdrio, na medida em que wvincula ndo so a Administr acdo, como também os

administrados as regras estipuladas em edital

Requereu a revisdo da decisdo que declarou a empresa BIOQUALI EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS E ASSIATENCIA vencedora do lote 03 para declara-la desclassificada.

4. DA ANALISE DO RECURSO

Inicialmente, cabe-nos lembrar que a Administragdo cumpre o principio da legalidade, o qual
vincula os licitantes e a Administragao Publica as regras estabelecidas nas normas e principios
em vigor, o principio da isonomia, que significa dar tratamento igual a todos os interessados e o principio
da impessoalidade, que obriga a Administrag&o a observar nas decisdes critérios objetivos previamente
estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condugdo dos procedimentos de
licitagao.

Cabe a Administragéo estabelecer quando da elaboragéo do edital, as condigbes que entende
serem necessarias para a plena satisfagéo do pleito em andamento e seu julgamento deve sempre conter
os tipos, fatores e critérios que n&o se fundem nas preferéncias ou escolha dos participantes da licitagéo.

Dito isto, de conhecimento do Recurso apresentado, por se tratar de matéria técnica, a Pregoeira,
conforme disposto no Decreto Municipal n° 17.317/20, artigo 17, § unico, encaminhou os autos para
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a Geréncia de Contratagdes de Servigos Gerais e Engenharia - GCOSE para analise das alegagdes das

Recorrentes, fls. 616.

Quando da andlise dos Recursos a GCOSE contatou a necessidade de verificar informacées

junto as recorridas, de forma que forma realizadas diligéncias por meio do site do licitacoes-e.com.br e
e-mail junto as recorridas, fls. 617/621

A area técnica analisou o Recurso e as respostas as diligéncias apresentadas e emitiu Oficio N°

821/2022, fls.622/627, no qual manifestou-se por ndo acatar os Recursos, vez que as licitantes BUNKER
COMERCIAL LTDA, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA e PREGWEB LTDA
presentaram proposta e produto que atendem aos descritivos do edital, nos seguintes termos:

1-

>

Das Alegacdes da Empresa Olimpio Equipamentos Médicos Hospitalares:
LOTES1ES

A empresa Olimpio Equipamentos Médicos Hospitalares entrou com recurso contra a
decisdo desta administragao de declarar vencedora dos lotes 01 e 05 a empresa Pregweb
LTDA sob a alegagdo do ndo cumprimento das exigéncias estabelecidas no edital.

Esclarecemos que para averiguagdo foi solicitada a atual vencedora diligéncias (fls. 533
a 535) a fim de verificar se o0 equipamento ofertado atende a necessidade desse
municipio.

Em resposta ao pedido, a empresa Preweb LTDA apresentou junto com o manual do
equipamento o formulario de peticdo para notificagdo ou cadastro de equipamento na
ANVISA. Tendo em vista que para obtengdo do registro é necessénio que a empresa
esteja seguindo as normas regulamentares do equipamento, esta Geréncia entendeu que
o manual do equipamento e o registro na ANVISA, sdo informagdes complementares, e
diante do exposto o ifem atende as exigéncias do edital.

Ademais, segue abaixo os questionamentos da empresa Olimpios.

Questionamento 1: “(...) Da seguranga do equipamento”.

Resposta: Identificamos vérios tipos e arquiteturas deste equipamento no mercado que
atendem ao descritivo técnico, cada fabricante possui suas peculiaridades quanto &
seguranga e aos materiais empregados, desta forma cada fabricante utiliza meios de
seguranga condizentes com a tecnologia de fabricagdo empregada.

Cabe ressaltar, que foi solicito que o equipamento possuisse dispositivo para extragdo de
dados e conforme consta na folha 17 do manual do equipamento essa exigéncia é
atendida.
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e Sistema de fechamento automitico ¢ trava de carga
¢ Para as portas/ tampas cegas ou de vidro contem puxador anatomico
¢ Sistemas de Geradores ¢ Nobreaks: para seguranga sem energia elétrica

por periodos entre 06 ¢ 72 horas (Decorrente 2o nimero de bancos de
baterias requerido pelo cliente) -Sistema externo ao equipamento.,

* Porta USB para exportagiio de dados ¢ geragiio de relatérios em pdf.

® Sistema de ventilagio com controle de desligamento automitico em caso
de abertura de porta. Estabilidade ¢ recuperagiio ripida de temperatura,
com evaporador aletado ¢ niio por placa fria.

e Sistema de comando com display em LED.

¢ Orificio lateral para introdugio de sondas ¢ sensores para calibragio e
qualificagiio térmica.

* Sistema para captagio de imagens com gerenciamento de video via
internet;

* Sistema de alarme remoto sem fio a distincia.

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAGAOD LTDA.
End: Rua Progresso N® 150 - Centro — Agrondmica — CEP: 89188-000
CNPJ: 81.618.753/0001-67 - LE. 251.939.529 Fone: (047) 3542-3000 Fax: (D47) 3542-3018

Questionamento 2: Do nao atendimento a dados criptografados de memoria,
incluso software para leitura dos dados exportados e geracdo de relatérios em
formato em PDF com identificagdo do numero de série e usudrio do equipamento,
gerando relatério gréfico das temperaturas detalhadas; a exportagdo de dados do
equipamento ELBER é em TXT, ou seja, pode ser editado ou adulterado.

Resposta:

Salientamos que para a aprovagdo das propostas apresentada pelos fomecedores esta
area técnica solicitou diligéncia (fls. 533 a 535), onde o licitante atesta que o equipamento
€ capaz emitir o relatério em formato PDF com identificagdo do ntimero de serie, conforme
consta na folha 09 do item 1.8 no manual do equipamento.

ANVISA sk

¢ Memoéria: Possut memoria para registro das temperaturas de momento,
mixima ¢ minima ¢ de todos os eventos da conservadora dirctamente
no painel, mantendo historico com data ¢ hora com intervalos
progrmmiveis de | a 60 minutos (acionado por tecl). com
memorizagio dos dados mesmo na falta de clétrica para total seguranga
do produto armazenado;

e )
ELL Elz v Isg 13455 i\us:‘i’;

¢ Relatdrio: Permite baixar ¢ salvar relatorios em PDF detalhados com
grilicos de temperaturas ¢ de todos os eventos que ocorrem na
conservadora em pen drive através de conexdo USB frontal no paincl
de controle, independente de computador ou software:

Fl. 9 — MANUAL DE INSTRUGOES E GARANTIA
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Questionamento 3: Do ndo atendimento a registro na meméria dos eventos de falha
na memdria, teste de alarmes, entre outros e nio emitir alerta para todos os
eventos, so para a falta de energia e desvio de temperatura e exibi¢cao simultinea
das temperaturas, com registro automatico na memoria, sistema de auto teste para
todas as fungdes.”.

Resposta:

Apdés verificar no manual de instrugbes e garantia o item ofertado atende ao edital,
conforme demonstrado na tabela abaixo:

MANUAL DE INSTRUCOES E GARANTIA

CARACTERISTICAS FOLHAS
TECNICAS

Alarme desvio de temperatura ajustavel entre 2
e 8 graus, alarme audiovisual de temperatura FOLHA 8
alta e baixa e falta de energia
Alarme de porta aberta FOLHA 8
Leitura digital de temmrafura com precisdo de FOLHA 11
pelo menos 0,2 graus;
Indicagdo visual de refrigeragdo, alta e baixa
temperatura e equipamento ligado; tecla para FOLHA 11
programacgao e leitura do ponto de controle e da
programacao;
Tecla par inibir som do alarme e recurso para
teste do sistema de alamne em condigbes FOLHA 8

adversas minimas de alta e baixa temperatura
programaveis;

Sistema de leftura répida e direta em display
iluminado e apresentagdo constante e
simultdnea das temperaturas: atuais, minima FOLHA 11
registrada e maxima registrada, memoria e
registro das temperaturas de maximo e minimo.

Refrigeragdo: compressor hemmético de grande
durabilidade para trabalhos continuos, unidade
selada com baixo consumo, silencioso, isenta de FOLHA 7
vibragbes e ecologicamente correta (livre de
CFC, gas R134A).

Auto teste para todas as fungdes, sistema de
seguranga de funcionamento,

capacidade de manutengdo de temperatura no
caso de falta de energia elétrica;

FOLHA 12

Dispositivo de alerta por discadora para emitir
alarme de todos os eventos que ocorrem em no FOLHA 15
minimo 03 nimeros diferentes;

Estabilizador de voltagem: Dispositivo que
regula a tensdo de alimentagado do equipamento
garantindo o funcionamento dentro das faixas
estabelecidas. Protege o equipamento contra FOLHA 15
surtos elétricos e pico de tensdo. Recomendado
para locais onde hé instabilidade de energia e
tensdes elétricas fora da faixa padrdo.

=

LOTES 3

A empresa Olimpio Equipamentos Médicos Hospitalares entrou com recurso
contra a deciséo desta administragdo de declarar vencedora do lote 03 a empresa
Bioquali Equipamentos Cientificos e Assisténcia, sob a alegagdo do ndo
cumprimento das exigéncias estabelecidas no edital.
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Esclarecemos que para averiguagéo foi solicitada a atual vencedora diligéncias
(fis. 533 a 535 e 621), a fim de verificar se o equipamento ofertado atende a
necessidade desse municipio.

Em resposta ao pedido, a empresa Bioquali apresentou junto com o manual do
equipamento o formulario de petigdo para notificagdo ou cadastro de equipamento
na ANVISA. Tendo em vista que para obtengdo do registro é necessério que a
empresa esteja sequindo as normas regulamentadores do equipamento, esta
Geréncia entendeu que o manual do equipamento e o registro na ANVISA, sdo
informagdes complementares, diante do exposto o item atende as exigéncias do
edital.

Ademais, segue abaixo os questionamentos da empresa Olimpios.

Questionamento 1: Do nao atendimento a dados criptografados de memoria,
incluso software para leitura dos dados exportados e geragdo de relatérios
em formato em PDF com identificagdo do ntimero de série e usuario do
equipamento, gerando relatério grafico das temperaturas detalhadas; a
exportacido de dados do equipamento é em TXT, ou seja, pode ser editado
ou adulterado.

Resposta: Salientamos que para a aprovagdo das propostas apresentada pelos
fomecedores esta érea técnica solicitou diligéncia, onde a empresa Bioquali além
de apresentar o manual do equipamento, apresenfou também o formulario de
peticdo para notificagdo ou cadastro de equipamento na ANVISA. Diante disso,
reforgamos que o manual e o registro na ANVISA sdo complementares entre si,
onde o licitante atesta que o equipamento é capaz emitir o relatério em formato
PDF com identificagdo do numero de serie, conforme imagem abaixo do formulério
de peticdo para notificagdo ou cadastro de equipamento (fls.13).
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SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

*  APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO REMOTO QUE EMITE RELATORIOS E
GRAFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS. PERMITINDO O
GERENCIAMENTO DA CAMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR. COM SAIDA SERIAL RS 232/485/DB-25 E INTERFACE PARA
CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRODUTO. PERMITE SUPORTE TECNICO
REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAGCAO E CONFIGURACAO. OS DADOS
COLETADOS EM PDF OU TXT SAO CRIPTOGRAFADOS (INVIOLAVEIS). SEM
COBRANCA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE RELATORIO EXPORTAVEIS POR PEN
DRIVE COM RESUMO DO PERIODO, HISTORICO DE TEMPERATURA, ENENTOS
OCORRIDOS, COM INTERVALOS PROGRAMAVEIS DE | A 60 MINUT(

. 085 USUARIOS PREVIAMENTE CADASTRADOS RECEBEM ALERTAS [
ALARMES ATRAVES DE E-MAILS E MENSAGENS SMS CASO CAMARA ATINJA NIVEIS
CRITICOS DE TEMPERATURA (TEMPERATURAS FORA DO ESPECIFICADO)
QUEDA/FALHA DE ENERGIA. PERMITE ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE
RELATORIOS DE TODOS 08 EVENTOS, ARMAZENAMENTO PERMANENTE EM BANCO
DE DADOS. GERENCIAMENTO DOS HISTORICOS ATRAVES DE RELATORIOS E
GRAFICOS DE DESEMPENHO DA CAMARA, MONITORAMENTO DO COMPRESSOR,
NUMERO DE VEZES E TEMPO DE ABERTURA DE PORTA. TENSAO DA FONTE DE
ENERGIA. TENSAO DA REDE ELETRICA, NIVEL DE BATERIA, TEMPERATURA
MAXIMA, MINIMA DE TODOS 08 SENSORES COM DATA E HORA COM INTERVALOS
PROGRAMAVEL. PERMITE SUPORTE TECNICO REMOTO PARA AJUSTES DE
PROGRAMACAO E CONFIGURACAQ: POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO POR
DISPOSITIVO MOVEL. OS DADOS ARMAZENADOS SAO CRIPTOGRAFADOS
(INVIOLAVEIS).

. SISTEMA DE RELATORIO EXPORTAVEL POR PEN DRIVE COM MEMORIA PARA
MINIMO 1T ANO SEM CONEXAO A COMPUTADORES

. EMISSAO DE RELATORIOS DE TEMPERATURAS EM PDF. TXT E GRAFICOS,
POR PERIODO SELECIONADO.

. EMISSAO DE RELATORIOS DE EVENTOS COMO ALARMES, ABERTURAS DE
PORTAS, TEMPO DE PORTA ABERTA. FALTA DE ENERGIA ELETRICA. BATERIA
FRACA. ETC .

. POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO, PARA VISUALIZACAO DO SISTEMA EM
QUALQUER COMPUTADOR. TABLET OU SMARTPHONE, SEM NECESSIDADE DE
INSTALACAO DE NENHUM APLICATIVO ADICIONAL.

12 Vende 10 - 2000018

Questionamento 2: Do nao atendimento ao ndo possuir testes de alarmes
com registro do procedimento no relatério e exibigdo simultdnea das
temperaturas no momento, maxima e minima, data e hora, carga de bateria,
descritos no painel frontal em LCD.

Resposta: Conforme consta no formulario de peti¢do para notificagédo ou cadastro
de equipamento na ANVISA (fls. 8 e 9), 0 equipamento atende ao edital.
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. EXIBE NO PAINEL LCD SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE
MOMENTO, MAXIMA, MINIMA COM DATA E HORA, NIVEL DA CARGA DE BATERIA,
DESCRICAO DE ALERTAS E ALARMES EM FORMA DE TEXTO COM SINAL IZACAO
AUDIO VISUAL DE PORTA ABERTA, CARGA DE BATERIA BAIXA, FALTA DE
ENERGIA E ERRO DE TEMPERATURA SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO
ADICIONAL PARA VISUALIZAR ESSES DADOS. ALARME PARA LIMPEZA DO
CONDENSADOR E PROGRAMACAO DE REVISAO.

» TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: PRE-AJUSTADA CONFORME A FAIXA |
DE TRABALHO PRECONIZADA (CONTROLADOR PERMITE O AJUSTE PARA OUTRAS |
TEMPERATURAS DE TRABALHO) COM AJUSTE DECIMAL DE 0.1°C: TEMPERATURA |
CONTROLADA AUTOMATICAMENTE POR SOLUCAO DIATERMIC A/GLICEROL PARA
TODOS OS SENSORES. INDICANDO EXATAMENTE A TEMPERATURA DO PRODUTO
ARMAZENADO E NAQ DO AR DENTRO DO GABINETE. AJUSTE DE SET POINT DE
DOIS OU TRES PASSOS DIRETO NO COMANDO FRONTAL SUPERIOR,

. SISTEMA DE REGISTROS DE MOMENTO. MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA
DIRETAMENTE NO PAINEL COM MEMORIA, PARA TOTAL SEGURANCA EM TODA
LINHA POR ATE 20 SENSORES (OPCIONAL), SENDO 01 DIRETO M SOLU CAO
DIATERMICA PARA CONTROLAR A TEMPERATURA EFETIVA DO PRODUTO
ARMAZENADO NA CAMARA E OUTROS POSICIONADOS ESTRATEGICAMENTE NO
GABINETE INTERXO. PODENDO SER DIRECIONADO PARA MONITORAMENTO DE
CADA GAVETA.

. MEMORIA COM DATA E HORA COM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMAVEL
DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE DE
BAIXAR E SALVAR RELATORIOS COM GRAFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS
0S EVENTOS QUE OCORREM NA CAMARA EM MEMORIA FLASH TIPO PEN DRIVE
ATRAVES DE CONEXAO USB NO PAINEL FRONTAL OU TRASEIRO (CONFORME O
MODELO) COM ARMAZENAMENTO DESTES DADOS POR ATE 50 ANOS.

) TECLA DE RESET DE MINIMA E MAXIMA TEMPERATURAS DIRETO NO PAINEL
FRONTAL SUPERIOR E/OU INFERIOR, COM VARIACAO NA POSICAO DEPENDENDO
DO MODELO OU PROJETO ESPECIAL.

- POSSUI PORTA USB PARA EXPORTACAO DE DADOS VIA PEN DRIVE QUE
ARMAZENA DADOS PERIODICOS DE TEMPERATURA DE TODOS OS SENSORES.
REGISTRO IMEDIATO DE ALARMES, EVENTOS E PARAMETROS DE AJUSTES
(TEMPERATURA DE OPERACAO E ALARMES DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA).

. PERMITE BAIXAR E SALVAR RELATORIOS EM PDF DETALHADOS COM
GRAFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS 0§ EVENTOS QUE OCORREM NA
CAMARA EM PEN DRIVE ATRAVES DE CONEXAO USB FRONTAL E/OU POSTERIOR
NO PAINEL DE CONTROLE, INDEPENDENTE DE COMPUTADOR OU snr‘n\u\@

. POSSUI RELOGIO E CALENDARIO COM BATERIA INTERNA.

* MENU PARA PROGRAMAGAO DO TEMPO QUE O ALARME DEVE AGUARDAR
PARA SOAR QUANDO A TEMPERATURA ESTA FORA DO PROGRAMADO, TEMPO DE
LAMPADA ACESSA E DE PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL FRONTAL.

. MENU MULTISENSORES., QUE PERMITE VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE A
TEMPERATURA EM TODOS 0S SENSORES INSTALADOS.

. SISTEMA ELETRONICO QUE RESTABELECE 0S PARAMETROS MESMO COM O
DESLIGAMENTO DA CAMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA:

};F Vendo 10 - A

Das Alegagées da Empresa INDREL - Indiistria de Refrigeragdo Londrinense
Ltda:

LOTES2E4

A empresa INDREL - Industria de Refrigeragdo Londrinense Ltda entrou com
recurso contra a decisdo desta administragdo de declarar vencedora dos lotes 02
e 04 a empresa Bunker Comercial Ltda, sob a alegagdo do ndo cumprimento das
exigéncias estabelecidas no edital.

Esclarecemos que para averiguagdo foi solicitada a atual vencedora diligéncias
(fls. 533 a 535 e 620) a fim de verificar se o equipamento ofertado atende a
necessidade desse municipio.

Em resposta ao pedido, a empresa Bunker Comercial Ltda apresentou junto com
o manual do equipamento o formulario de petigdo para notificagao ou cadastro de
equipamento na ANVISA. Tendo em vista que para obtengdo do registro €
necessério que a empresa esteja seguindo as normas regulamentadores do
equipamento, esta Geréncia entendeu que o manual do equipamento e o registro
na ANVISA, sdo informag6es complementares e diante do exposto o item atende
as exigéncias do edital.

Ademais, segue abaixo os questionamentos da empresa INDREL - Inddstria de
Refrigeragdo Londrinense Ltda.
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Questionamento 1: Do ndo atendimento a dados criptografados de memoria,
incluso software para leitura dos dados exportados e geragdo de relatérios
em formato em PDF com identificagdo do numero de série e usuario do
equipamento, gerando relatério gréfico das temperaturas detalhadas; a
exportagdo de dados do equipamento BUNKER é em TXT, ou seja, pode ser
editado ou adulterado.

Resposta: Conforme consta no formulario de petigdo para notificagdo ou cadastro
de equipamento na ANVISA folha 07. O equipamento atende ao descritivo.

Cabe ainda salientar que para a aprovagdo das propostas apresentada pelos
fornecedores esta drea técnica solicitou diligéncia (fls. 533 a 535), onde o licitante
atesta que o equipamento é capaz emitir o relatério em formato PDF com
identificagdo do numero de serie, conforme imagem abaixo do Manual de
Instrugées e Termo de Garantia, fls. 25 e 26.

8. MONITORAMENTO (OPCIONAL)
8.1. Via Pon Drive: Data Logger

As cAmaras com este recurso eliminam as anotagdes manuas didnas dos registros
de temperatura. Com uma memona interna, o Dala Logger ¢ capaz de armazenar regsiros
a cada § (onco) menutos. Esles registros sdor temperatura da solugdo diatérmica,
temperatura do ambiente exerno da cAmara, lemperatura interna da cmara (quando
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possul sensor para este recurso), quantas vezes e por guanto lempo a porta fol aberta e
ainda gerar graficos e relatérios em PDF.
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XII - MEMORIA DAS TEMPERATURAS MAX/MIN. DIRETA NO PAINEL. MEMORIA
INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATE 30 ANOS DOS
REGISTROS DE TEMPERATURAS MAXIMA, MINIMA E DE MOMENTO E DE TODOS 08
EVENTOS DO EQUIPAMENTO PERMITINDO A ELABORACAO DE RELATORIOS E
GRAFICOS COM DADOS CRIPTOGRAFADOS GERANDO RELATORIOS EM PDF. DOC.
CSV, DATE, TXT. XLS. XLSX BEM COMO OUTROS FORMATOS PERTINENTES E
POSSIVEIS DE SEREM VISUALIZADOS QUE PODEM SER EXPORTADOS VIA USB QUE
CONTINUAM REGISTRANDO A TEMPERATURA MESMO QUE A CAMARA ESTEJA
SEM ALIMENTACAO ELETRICA CONVENCIONAL.

XIV - CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LCD (TERMOSTATO
DIGITAL). COM PROTECAO CONTRA INVERSAO DE POLARIDADE, MANTEM
HISTORICO DA TEMPERATURA COM DATA E HORA EM INTERVALO DE TEMPO
PROGRAMAVEL, COM SISTEMA DE RELATORIO EXPORTAVEL POR PEN DRIVE
ATRAVES DE CONEXAO USB FRONTAL OU COM SAIDA DE DADOS ATRAVES DE
CONEXAO SERIAL RS232, EIA422, RS423, RS449, MIL STD 188 OU RS485 COM
CONECTOR, DADOS CRIPTOGRAFADOS E INVIOLAVEIS COM REGISTRO DE
EVENTOS E DESEMPENHO DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CAMARA. POSSUI
RELOGIO E CALENDARIO COM BATERIA INTERNA. E AJUSTE DE SET POINT EM DOIS
OU MAIS PASSOS. POSSUI SISTEMA PARA AQUISICAO DE DADOS.

XV - PAINEL DE COMANDO FRONTAL. COM SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO (OU
NAO) EM SOLUGCAO DIATERMICA (POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE MAIS
SENSORES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE) COM INDICACOES
VISUAIS SIMULTANEAS E INDEPENDENTES PARA REFRIGERACAO. AQUECIMENTO,
DESVIOS DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA. FALTA DE ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL, SISTEMA DE EMERGENCIA DO PAINEL EM ATIVIDADE,
INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS, TERMOMETRO MAX/ MiN.
SISTEMA DE BLOQUEIO DA CONFIGURACAO POR SENHA PARA EVITAR
ALTERACOES INADIVERTIDAS.

XVI - ALIMENTACAO ELETRICA PODENDO SER ADQUIRIDA ATRAVES DE SISTEMA
DE ENERGIA SOLAR.

XVII- DEGELO AUTOMATICO AVANCADO, ASSEGURANDO NESSE MOMENTO A
ESTABILIDADE DE TEMPERATURA ENTRE +3°C E ~7°C.

Questionamento 2: Do ndo atendimento a especificagdo técnica do edital -
sistema de Memoria realiza a gravagao de dados de forma manual e pontual,
podendo ser desativada, ndo mantendo a seguranca dos dados necessarias
de acordo com as regras da ANVISA.

Resposta: Reiteramos que foi solicitado no edital que o equipamento possuisse
dados criptografados de membria, incluso Software para leitura dos dados
expon‘ados e geragdo de relatérios em formatado de PDF com identificagdo do
nimero de série e usudrio do equipamento, gerando relatério gréfico das
temperaturas detalhadas, conforme consta formulério de petigdo para notificagdo
ou cadastro de equipamento (fl. 07), sendo assim o item atende as especificagbes
solicitadas no edital.

Av. Afonso Pena, n.° 2,336, bairro Savassi, CEP: 30130-012
Belo Horizonte ~ MG Telefone (31) 3277-7819



%] SUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

XHE- MEMORIA DAS TEMPERATURAS MANX/MIN. DIRETA NO PAINEL, MEMORIA
INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATE 30 ANOS DOS
REGISTROS DE TEMPERATURAS MAXIMA, MINIMA E DE MOMENTO E DE TODOS 05
EVENTOS DO EQUIPAMENTO PERMITINDO A ELABORACAO DE RELATORIOS |
GRAFICOS COM DADOS CRIPTOGRAFADOS GERANDO RELATORIOS EM PDE. DOC.
CSVLUDATE, TXT, XLS. XLSX BEM COMO OUTROS FORMATOS PERTINENTES E
POSSIVEIS DE SEREM VISUALIZADOS QUE PODEM SER EXPORTADOS VIA USB QUE
CONTINUAM REGISTRANDO A TEMPERATURA MESMO QUE A CAMARA ESTEIA
SEM ALIMENTACAO ELETRICA CONVENCIONAL.

NIV - CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY LCD (TERMOSTATO
DIGITAL). COM PROTECAO CONTRA INVERSAO DE POLARIDADE. MANTEM
HISTORICO DA TEMPERATURA COM DATA E HORA EM INTERVALO DE TEMPO
PROGRAMAVEL, COM SISTEMA DE RELATORIO EXPORTAVEL POR PEN DRIVE
ATRAVES DE CONEXAO USB FRONTAL OU COM SAIDA DE DADOS ATRAVES DE
CONEXAO SERIAL RS232, EIA422, RS423, R$449, MIL STD 188 OU RS485 COM
CONECTOR, DADOS CRIPTOGRAFADOS E INVIOLAVEIS COM REGISTRO DE
EVENTOS F DESEMPENHO DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CAMARA, POSSUI
RELOGIO E CALENDARIO COM BATERIA INTERNA, E AJUSTE DE SET POINT EM DOIS
OU MAIS PASSOS, POSSUI SISTEMA PARA AQUISICAO DE DADOS.

XV - PAINEL DE COMANDO FRONTAL. COM SENSOR DE TEMPERATURA IMERSO (OL
NAD) EM SOLUCAO DIATERMIC A (POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE MAIS
SENSORES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE) COM INDICACOES
VISUAIS SIMULTANEAS E INDEPENDENTES PARA REFRIGERACAO, AQUECIMENTO,
DESVIOS DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA.FALTA DE ENERGIA ELETRICA
CONVENCIONAL. SISTEMA DE EMERGENCIA DO PAINEL EM ATIVIDADE,
INDICACAO DO NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS, TERMOMETRO MANMIN,
SISTEMA DE BLOQUEIO DA CONFIGURACAO POR SENHA PARA EVITAR
ALTERACOES INADIVERTIDAS

XV ALIMENTACAO ELETRICA PODENDO SER ADQUIRIDA ATRAVES DE SISTEMA
DE ENERGIA SOLAR.

XVIE- DEGELO AUTOMATICO AVANCADO, ASSEGURANDO NESSE MOMENTO A
ESTABILIDADE DE TEMPERATURA ENTRE +3°C E -7°C

Questionamento 3: Do ndo atendimento de exibigdo simultinea das
temperaturas, com registro automdatico na meméoria, sistema de auto teste
para todas as fungdes e compressor hermético.

Resposta: Conforme consta no formulério de peticdo para notificagdo ou cadastro
de equipamento na ANVISA (fl. 08), o equipamento atende ao descritivo. Cabe
ainda enfatizar que fornecedor (fl. XX) informou que o catalogo esté desatualizado
e reforgou a soberania da ANVISA ao manual. Nesse sentindo, enfatizamos a
obrigatoriedade de o item adquindo apresentar o registrado na ANVISA,
reforgamos a plena confianga no processo de certificagdo da ANVISA.
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ARMAZENADO NA CAMARA E OUTROS POSICIONADOS ESTRATEGICAMENTE SO
GABINETE INTERNO, PODENDO SER DIRECIONADO PARA MONITORAMENTO DE
CADA GAVET AL
. MEMORIA COM DATA E HORA COM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMAVEL
DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM CAPACIDADE DE
BAINAR E SALVAR RELATORIOS COM GRAFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS
08 EVENTOS QUE OCORREM NA CAMARA EM MEMORIA FLASH TIPO PEN DRIVE
ATRAVES DE CONEXAO USB NO PAINEL FRONTAL OU TRASEIRO (CONFORME O
MODELO)Y COM ARMAZENAMENTO DESTES DADOS POR ATE 30 ANOS,
. TECLA DE RESET DE MINIMA E MANIMA TEMPERATURAS DIRETO NG PAINEL
FRONTAL SUPERIOR OU INFERIOR. COM VARIACAO NA POSICAO DEPENDENDO
DO MODELO OU PROJETO ESPLECTAL
. POSSUTPORTA USH PARA EXPORTACAO DE DADOS VIA PEN DRIVE (OUF
ARMAZENA DADOS PERIODICOS DE TEMPERATURA EIF TODS O85 SENSORES,
REGISTRO IMEDIATO DE ALARMES. EVENTOS E PARAMETROS DE AJUSTES
(TEMPERATURA DE OPERACAO E ALARMES DE TEMPERATURA ALTAE BAIN W
PERMITE BAINAR E SALVAR RELATORIOS EM PDF DETALHADOS COM
GRAFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM NA
CAMARA EM PEN DRIVE ATRAVES DE CONEXAO USB FRONTAL E/OU POSTERIOR
NOPAINEL DE CONTROLE, INDEPENDENTE DE COMPUTADOR OU SOFTWARE.
POSSUTRENOGIOFE CATESDARIOCON BATEFRIN INTERN A
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Questionamento 4: Do ndo atendimento a especificagdo técnica do edital-
alarme audiovisual para falta de energia, podendo ser desativada
deliberadamente por qualquer usudrio ou pessoa préxima ao equipamento,
ndo mantendo a seguranga do aviso aos usudrios em caso de falta de
energia.
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Resposta: Enfatizamos que foi solicitado no edital que o equipamento possuisse
- Controlador microprocessador com display LCD ou LED e temperatura
programavel entre 2 e 8 graus; alarme desvio de temperatura ajustével entre 2 e
8 graus, alarme audiovisual de temperatura alta e baixa e falta de energia; alarme
de porta aberta, sendo assim entendemos que o item atende a especificagéo.

Para finalizar informamos que ao elaborar o descritivo técnico optamos por
favorecer o ingresso do maior nimero de participes e, com isso, implementar o
carater competitivo da licitagdo, que busca sempre a proposta mais vantajosa,
alinhado aos principios da competitividade, economicidade, razoabilidade e
interesse publico.

Diante do exposto pela area técnica da SMSA, verifica-se que as licitantes vencedoras dos lotes
01,02,03,04 e 05 apresentaram propostas de objetos compativeis com as exigéncias editalicias, assim
como atendem as normas do 6rg&o regulatério ANVISA, de forma que ndo merecem prosperar as

presentes razdes de recursos. Assim, esta Pregoeira julga os Recurso improcedentes.
5. DECISAQ

Por todo o exposto, a Pregoeira decide CONHECER dos recursos interpostos pelas empresas
INDREL - INDUSTRIA DE REFRIGERAGAO LONDRINENSE LTDA e OLIMPIO EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES, por serem tempestivos e estarem nos moldes legais, para, no mérito, julga-
lo o IMPROCEDENTE, mantendo o resultado do certame que declarou as licitantes BUNKER
COMERCIAL LTDA, BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA e PREGWEB LTDA
DIPAR FERRAGENS EIRELI DIPAR FERRAGENS EIRELI, vencedoras do certame.

Nos termos dos artigos 9° e 13, IV dos do Decretos Municipais n°® 12.436/2016 e n° 17.317/2020,
respectivamente, submete sua decisdo a Autoridade Competente para decisao final.

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 2023.
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Maiere Amancio da Silva - Pregoeira
Secretaria Municipal de Saide - SMSA
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