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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA
PREGAO ELETRONICO N° 108/2022
PROCESSO N° 04.000.761.22.56

Trata-se-.de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa DIMAVE EQUIPAMENTOS
MEDICOS ao Edital do Pregao de nimero em epigrafe cujo objeto é a aquisicao de pecas e kit conectores
General Meditech G3D.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal n® 17.317/20, que regulamenta o Pregao no ambito do Municipio
de Belo Horizonte, dispde que até trés dias uteis antes da data fixada para abertura da sess&o publica,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos sobre o ato convocatério do pregao.

Art. 23 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo enviados ao
pregoeiro, até trés dias Uteis anteriores & data fixada para abertura da sessao publica, por
meio eletronico, na forma do edital.

Considerando que a data da sess3o publica esta designada para 21/10/2022, tem-se que 0s
pedidos de esclarecimentos apresentados pela interessada DIMAVE em 11/10/2022 sdo tempestivos, pelo
que se passa a analise de suas alegagdes.

DA ANALISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Conforme disposto no Decreto Municipal n® 17.317/20, artigo 17, § Gnico, a Pregoeira podera
solicitar as areas técnicas da Secretaria Municipal de Saude manifestagéo afim de subsidiar suas decisoes.
Neste sentido, auxiliada pela equipe técnica da Geréncia de Contratagéo de Servigos Gerais e Engenharia
— GCOSE - da SMSA, passa a responder os pedidos de esclarecimentos formulados pelo interessado:

Questionamentos da empresa DIMAVE:

Questionamento 01

“No lote 1, o sensor solicitado correto seria o pediatrico/neonatal?”
Resposta da SMSA ao questionamento 01:

Para o lote 01 (SICAM 82563 - PECA PARA OXIMETRO MARCA GENERAL MEDITECH G3D, SENSOR
TIPO Y, SPO2, PEDIATRICO, REUTILIZAVEL), o sensor correto & o pediatrico/neonatal

Questionamento 02

“No lote 2, o sensor solicitado correto seria o tipo clip? Pois no edital menciona tipo Y para adulto "
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Resposta da SMSA ao questionamento 02:

Para o lote 02 (SICAM 82564 - PECA PARA OXIMETRO MARCA GENERAL MEDITECH G3D, SENSOR
TIPO Y. SPO2, ADULTO, REUTILIZAVEL), o sensor correto € o tipo clip Adulto.

Questionamento 03

“No lote 4 o correto seria a conexao clip? Pois no edital menciona tipo banana, onde a mesma conexao

se encontra somente para eletrocardiografos.”
Resposta da SMSA ao questionamento 03:

Para o lote 04 (SICAM 88259 - PECA PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GENERAL
MEDITECH, MODELO G3D, CABO PACIENTE PARA ECG DE 5 VIAS, CONEXAQ BANANA), o correto
& Plug Banana para clip Adulto para aparelho de ECG.

Questionamento 04

“No lote 5. se menciona Kit conectores, o solicitado pela Secretaria Municipal de Saude de Belo Horizonte

seria apenas o conectorou o conjunto com conector, manguito e mangueira?”
Resposta da SMSA ao questionamento 04:

Para o lote 05 (SICAM 84572 - KIT CONECTORES PARA MANGUEIRA DE PA NA BRACADEIRA
GENERAL MEDITECH, COMPOSTO POR CONECTORES MANGUEIRA/MONITOR  E
MANGUEIRA/BRACADEIRA), solicita-se somente 0s conectores Macho e Fémea.
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