w5

-t

——-1 PREFEITURA MUNICIPAL %]SUS Secretaria Municipal de Saude
" v DE BELO HORIZONTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGAO ELETRONICO N° 112/2021

PROCESSO N° 04.000.592.21.00

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada SIEMENS
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA , referente ao Edital do Pregao de numero em epigrafe cujo
objeto: Contratagédo de servigo de confeccéo e.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal n°® 17.317/20, que regulamenta o Pregao no ambito do Municipio de
Belo Horizonte, dispde que até trés dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica. qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos o ato convocatério do pregao

Art. 23 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério seréo
enviados ao pregoeiro, até trés dias (teis anteriores & data fixada para abertura da
sessdo ptiblica, por meio eletrénico, na forma do edital.

Considerando que a data da sess&o publica esta designada para ocorrer em 22/09/2021, tem-se que
o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTICOS LTDA., em 14/09/2021, & tempestivo, pelo que se passa a analise de suas alegacdes.

DA ANALISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Conforme disposto no Decreto Municipal n° 17.317/20, artigo 17, § unico, o Pregoeiro podera solicitar
as areas técnica da Secretaria Municipal de Saude manifestacdo afim de subsidiar suas decisdes. Neste
sentido, auxiliada pela Geréncia da Rede Ambulatorial Especializada - GERAE, este Pregoeiro passa a
responder o questionamento abaixo:

Questionamentos Empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

A interessada SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA apresentou pedido de
esclarecimentos informando que comercializa fita reagente para urinalise sem o campo de acido
ascorbico. Neste sentido, requereu que o edital da SMSA fosse alterado para que fitas com
caracteristicas semelhantes a descrita no referido instrumento pudessem ser ofertadas nos

seguintes termos:

Temos intengéo de participar do pregéo 112/2021, processo 04.000.592.21.00 que iréa
acontecer no dia 22/09/2021, onde pretendemos ofertar o seguinte equipamento e
reagente:

o CLINITEK ADVANTUS - SIEMENS
* TIRA DE URINA MULTISTIX 10 SG - SIEMENS
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Do Edital:
Anexo |

Descrigdo do item: “58062 - FITA REAGENTE PARA URINALISE EM APARELHO
SEMI AUTOMATIZADO. AS FITAS DEVERAO ESTAR ACONDICIONADAS EM
FRASCOS CONTENDO 100 A 150 UNIDADES. A FITA DEVE POSSUIR NO
MINIMO 10 DETERMINACOES. DENTRE AS DEMAIS AREAS E IMPRESCINDIVEL
A AREA REATIVA DENSIDADE. DEVERA ENTAO CONTER AS AREAS REATIVAS,
DENTRE AS QUAIS PODERA APRESENTAR VARIACAO, DESDE QUE
APRESENTE A AREA DE DENSIDADE: PH, CORPOS CETONICOS, GLICOSE,
HEMOGLOBINA, NITRITO, PROTEINA, BILIRRUBINA, LEUCOCITOS, ACIDO
ASCORBICO E UROBILINOGENIO.”

Da Arqumentacao Tecnica:

Entendemos que as descricdes tecnicas estabelecidas neste edital sdo baseadas na
necessidade de entregar resultados confiaveis aos pacientes atendidos por essa
renomada institticao

Assim. solugoes ‘similares’ poderdo ser avaliadas tecnicamente a fim de amplar a
participacao de fornecedores com vasta experiencia neste certamente a fim de buscar
a proposta mais vantajosa para a administracao publica.

Nossa FITA REAGENTE PARA URINALISE € composta por 10 area com 0s sequintes
parametros Bilirrubina, Cetona, Densidade, Leucocitos, Glicose, Hemoglobina. Nitrito,
pH. Proteina e Urobilinogénio

Justificativa para o Acido Ascérbico e documento em anexo.

A mncidencia de especimes de urina contendo nivels elevados de acido ascorbico é
muito baixa e. portanto, € improvavel que a interferencia sefa um problema para as tiras
de urna Varnos estudos mostraram que. sem suplemento de vitamina C. a
concentragao  de acido ascorbico na urina  permanece bastante  baixa,
aproximadamente 2-10 mg/dl. Em um estudo de individuos que nédo tomaram
suplemento de vitamina C. os pesquisadores relataram que 0s niveis de acido
ascorbico na unna variou de 0.3 a 14,7 mg/dl. Estas concentragdes nao interferem com
0s restiltados do teste de tira de urina Siemens. As pessoas que tomaram 350-1000
mg/dia de vitarnina C apresentaram niveis de acido ascorbico na urina que variaram de
3 4 a 140 mg/dl Os niveis elevados de acido ascorbico na urina de (25 mg/dL. ou mais)
normalmente retornardo aos niveis normais dentro de 24 horas apos a nterrupgéo da
suplementacao de vitamina C. Estudos indicam que a incidéncia de niveis elevados de
acido ascorbico e relativamente pequena. Foi divulgado uma avaliagdo em que menos
de cinco por cento (<8%) dos espécimes de pacientes hospitalizados continham mais
de 20 mg/dl de acido ascorbico. Esses achados séo apoiados por resultados de um
estudo maror envolvendo seis locais geograficamente diferentes nos EUA e inclui mais
de 7000 amostras de urina de pacientes ambulatoriais e pacientes internados”

Do Pedido

Diante do exposto acima, solicitamos que seja avaliado a possibifidade DESTA
CONCEITUADA Instituigdo em aceitar para esse certame as FITA REAGENTE PARA
URINALISE sem a AREA ACIDO ASCORBICO. aumentando assim o ntumero de
participantes e consequentemente a competitividade.
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Resposta SMSA: Em atengéo ao pedido de esclarecimentos a area técnica da SMSA foi consultada, tendo
apresentado os seguintes esclarecimentos:

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Siemens. informamos que a fita
contendo o campo de reagdo do 4cido ascorbico foi estrategicamente escolhida pois
esse campo de reagdo € importante para a avaliagdo das possiveis interferéncias e
casos de resultados falso-negativos em parametros analisados na tira reativa.

A composigéo da tira reativa abrange certos corantes que em seu estado oxidado sédo
coloridos, mas se tornam incolores quando reduzidos pelo acido ascorbico.

Com a popularizagdo e em alguns casos o proprio uso frequente da Vitamina C (acido
ascorbico) diversos ensaios laboratoriais podem sofrer interferéncia devido a presenga
e variagdo da concentragdo do 4cido ascorbico nas amostras. A sua presencga na
amostra urinaria € um forte indicio de possivel interferéncia em outros parametros como
a glicose, bilirrubina e hemoglobina.

A sua identificagdo na amostra urinéria auxilia o profissional na interpretacéo e tomada
de decisdo, logo, esse pardmetro se torna um importante aliado a qualidade dos
exames de uroanalise

DECISAQ

Considerando a resposta da area técnica, GERAE, quanto a necessidade de manutencdo da
descri¢do do item licitado para fins de atender as necessidades da Rede SUS/BH, mantem-se o edital em
seus termos, assim como a data de horario designados para a sessao publica.

Belo Horizonte, 20 de wom
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